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1  适用范围 

本作业指导书分别规定了便携式环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）监测仪的技术要求、

性能指标和检测方法。 

本作业指导书适用于便携式环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）监测仪的设计、生产和检

测。本作业指导书中的便携式环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）监测仪泛指室外使用，可手

提或简易拆装的颗粒物监测仪。 

2  规范性引用文件 

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适

用于本标准。 

HJ 93  环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法 

HJ 618  环境空气  PM10和 PM2.5 的测定  重量法 

HJ 656  环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范 

《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》 （原环境保护部令 2011 年第 18 号） 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1 

空气动力学当量直径  aerodynamic diameter 

单位密度（ρ0=1 g/cm3）的球体，在静止空气中作低雷诺数运动时，达到与实际粒子相

同的最终沉降速度时的直径。 

3.2 

颗粒物（粒径小于等于 10 µm）  particulate matter 

PM10 

环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10 µm 的颗粒物，也称可吸入颗粒物。 

3.3 

颗粒物（粒径小于等于 2.5 µm）  particulate matter 

PM2.5 

环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 µm 的颗粒物，也称细颗粒物。 

3.4 

切割器  particle separate device 

具有分离大气中不同粒径粒子功能的装置。 

3.5 

50%切割粒径  50% cutpoint diameter 

Da50 



切割器对颗粒物的捕集效率为 50%时所对应的粒子空气动力学当量直径。 

3.6 

捕集效率的几何标准偏差  geometric standard deviation of sampling efficiency 

σg 

切割器对颗粒物捕集效率的几何标准偏差有以下 2 种表达方式： 

a）捕集效率为 16%时对应的粒子空气动力学当量直径 Da16 与捕集效率为 50%时对应

的粒子空气动力学当量直径 Da50的比值； 

b）捕集效率为 50%时对应的粒子空气动力学当量直径 Da50 与捕集效率为 84%时对应

的粒子空气动力学当量直径 Da84的比值。 

3.7 

标准状态  standard state 

温度为 273.15 K，压力为 101.325 kPa 时的状态。 

3.8 

实际状态  actual state 

温度为实际环境温度，压力为实际环境大气压时的状态。本标准性能检测中颗粒物的浓

度值均为实际状态下浓度值。 

3.9 

参比方法  reference method 

国家或行业发布的标准方法。 

3.10 

平行性  parallelism  

每 1 批次测量数据相对标准偏差的均方根。 

3.11 

动态加热系统  dynamic heating system 

根据采样气流相对湿度值调节采样管加热功率、减少水分干扰的装置。 

3.12 

挥发性补偿系统  concentration compensation system for volatile particle 

能够补偿颗粒物挥发性组分损失、减少水分干扰的装置。 

4  系统组成 

4.1  系统组成 

便携式 PM10和 PM2.5 监测仪包括样品采集单元、样品测量单元、数据处理单元及其他

辅助设备。 

4.2  样品采集单元 

样品采集单元将环境空气颗粒物进行切割分离，并将目标颗粒物输送到样品测量单元。

该部分由采样入口、切割器、采样管等组成。其中采样管应配备动态加热系统或挥发性补偿
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系统。 

4.3  样品测量单元 

样品测量单元对采集的环境空气 PM10或 PM2.5 样品进行测量。 

4.4  数据处理单元 

数据处理单元对数据进行显示、采集、处理、存储和传输。 

4.5  其它辅助设备 

其它辅助设备包括安装仪器设备所需要的机柜或平台、安装固定装置、采样泵、流量校

准适配器、气密性检查适配器和其它质控装置等。 

5  技术要求 

5.1  外观要求 

5.1.1  便携式 PM10和 PM2.5 监测仪应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、监测

因子、工作电压、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。 

5.1.2  切割器应具有唯一性标识，标识上应标有切割器名称、型号、工作点流量、生产单

位、出厂编号等信息。 

5.1.3  外观应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。监

测仪外壳应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨。 

5.2   工作条件 

5.2.1  监测仪在以下环境条件中应能正常工作： 

环境温度：-30 ℃～50 ℃； 

相对湿度：≤100 %RH； 

大气压：80 kPa～106 kPa。 

5.2.3  供电电压要求如下： 

AC 220 V±22 V，50 Hz±1 Hz。 

注：低温、低压等特殊环境下，系统配置应满足当地环境条件的使用要求。 

5.3  安全要求 

5.3.1  绝缘电阻 

在环境温度为（-30～50）℃，相对湿度≤85%条件下，监测仪电源端子对地或机壳的绝

缘电阻不小于 20MΩ。 

5.3.2  绝缘强度 

在环境温度为（-30～50）℃，相对湿度≤85%条件下，监测仪在 1500V（有效值）、50Hz



正弦波实验电压下持续 1min，不应出现击穿或飞弧现象。 

5.3.3  β射线源安全 

便携式 PM10和 PM2.5 监测仪的测量方法为 β 射线吸收法时，使用的 β 射线源应符合《放

射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求。 

5.4  功能要求 

5.4.1  数据显示、记录和输出要求 

5.4.1.1  具备显示、记录和输出表 1 中所列的测量数据的功能，数据的单位和显示小数位

数应满足表 1 要求，数据记录要求见附录 A。 

5.4.1.2  具备数字信号输出功能。 

5.4.1.3  具备数据的标记功能，应能标记维护、校准、故障或其他异常情况。 

5.4.1.4  应能显示软件版本号。软件应对全部人员控制操作均自动记录、保存，形成系统

操作记录日志，不可修改，并可查询。 

表 1  显示、记录和输出测量数据清单 

序号 测量数据名称 单位 小数位 

1 颗粒物实际状态浓度 μg/m3 1 

2 颗粒物标准状态浓度 μg/Nm3 1 

3 实际状态累积体积 L（或 m3） 1（4） 

4 标准状态累积体积 NL（或 Nm3） 1（4） 

5 环境温度 ℃ 1 

6 环境大气压 kPa（mmHg） 1（0） 

7 流量（实际状态） L/min 2 

8 采样气流温度 ℃ 1 

9 采样气流相对湿度 %RH 1 

 

5.4.2  参数显示、记录和输出要求 

5.4.2.1  具备显示、记录和输出表 2 中所列参数的功能。 

表 2  参数清单 

参数类别 参数名称 

系统修正参数 
浓度修正斜率 

浓度修正截距 

测量参数 测量校准系数（如 β 射线吸收系数或振荡天平弹性系数等） 
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参数类别 参数名称 

环境温度校准系数 

环境大气压校准系数 

流量校准系数 

样品采集 

单元参数 

动态加热 

系统参数 

动态加热启动湿度点 

采样气流温度校准系数 

采样气流相对湿度校准系数 

挥发性补偿

系统参数 

挥发性补偿系统测量腔体温度 

采样气流温度校准系数 

采样气流相对湿度校准系数 

注：样品采集单元参数应根据实际配置选择。 

 

5.4.2.2  具备参数修改后留痕功能，应能记录和输出被修改的参数名称、修改用户、修改

时间、修改前参数值和修改后参数值，每 1 项参数的修改记录保存时间不少于 1 a，且保存

次数不少于 50 次。 

5.4.3  气密性检查功能要求 

具备气密性检查功能。 

5.4.4  断电恢复功能要求 

仪器断电后，应能自动保存数据；恢复供电后系统应自动启动，并恢复正常工作状态。 

5.4.5  滤纸带（膜）要求 

在仪器正常采样流量下，采样滤纸带（膜）对空气动力学当量直径为 0.3 μm 颗粒物的

截留效率≥99.7%。 

5.4.6  切割器性能要求 

5.4.6.1  PM10切割器性能 

应满足“50%切割粒径 Da50=10 μm±0.5 μm”和“捕集效率的几何标准偏差 σg=1.5±0.1

”的要求，检测方法见 HJ 93 的相关要求。 

5.4.6.2  PM2.5切割器性能 

应满足“50%切割粒径 Da50=2.5 μm±0.2 μm”和“捕集效率的几何标准偏差 σg=1.2±0.1

”的要求，检测方法见 HJ 93 的相关要求。 

5.4.6.3  PM2.5切割器加载测试 

切割器性能按 HJ 93 的相关要求进行加载测试后，应符合 5.4.6.2 的要求。 



6  性能指标 

便携式 PM10 和 PM2.5 监测仪的测量范围应为 0 μg/m3～1000 μg/m3 或 0 μg/m3～10000 

μg/m3（可选），最小显示单位为 0.1 μg/m3，其性能指标应符合表 3 的要求。 

表 3  便携式 PM10和 PM2.5监测仪性能指标要求 

检测项目 性能指标 检测方法 

检出限 ≤2 μg/m3 7.1 

校准膜示值误差 ±2% 7.2 

温度测量示值误差 ±2 ℃ 7.3 

大气压测量示值误差 ±1 kPa 7.4 

湿度测量示值误差 ±5 %RH 7.5 

流量测试 

平均流量偏差：±5%  

7.6 流量相对标准偏差：≤2% 

平均流量示值误差：≤2% 

断电影响测试 
时钟误差：±10 s 

断电影响条件下进行流量测试，应符合流量测试指标要求。 
7.7 

环境温度和电压影响

测试 

不同环境温度和供电电压条件下进行流量测试，应符合流量测试

指标要求。 
7.8 

大气压影响测试 不同大气压条件下进行流量测试，应符合流量测试指标要求。 7.9 

平行性 
PM10 ≤10% 

7.10 
PM2.5 ≤15% 

参比方法比对测试 

PM10 

斜率（k）：1±0.10 

7.11 

截距（b）*： 

当 k≥1 时，-10 μg/m3≤b≤（110-100×k）μg/m3； 

当 k≤1 时，（90-100×k）μg/m3≤b≤10 μg/m3 

相关系数（r）：≥0.95 

PM2.5 

斜率（k）：1±0.10 

截距（b）*： 

当 k≥1 时，-5 μg/m3≤b≤（55-50×k）μg/m3； 

当 k≤1 时，（45-50×k）μg/m3≤b≤5 μg/m3 

相关系数（r）：≥0.95 

有效数据率 ≥90% 7.12 

7  检测方法 

7.1  检出限 

在室内恒温环境下，取下采样入口和切割器，将高效空气过滤器连接到待测监测仪的进

气口。将待测监测仪的浓度修正截距增加 10 μg/m3（本指标测试完成后恢复原设置），待监

测仪运行稳定后，取 24 h 的仪器测量均值为 1 个样品i，共测试 15 组样品，按公式（1）计

算其标准偏差。 

Administrator
Highlight
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式中：S0——待测监测仪测量值的标准偏差，μg/m3； 

i ——待测监测仪第 i 次测量值，μg/m3； 

 ——待测监测仪测量值的平均值，μg/m3；  

i——记录数据的序号，i=1，2，…n； 

n——记录数据的总个数，n=15。 

按公式（2）计算待测监测仪的检出限 IDL，测试结果应符合表 3 中的要求。 

IDL = 2S0  
                           （2） 

式中：IDL——待测监测仪的检出限，μg/m3； 

S0——待测监测仪测量值的标准偏差，μg/m3。 

7.2  校准膜示值误差 

待测监测仪预热稳定后，按照操作规程放入具有一定浓度的校准膜片或标准物质，待读

数稳定后记录显示值。测试共进行 3 d，其中每天测量 3 次，每次测量间隔不少于 1 h。按公

式（3）计算每天的示值误差 Si，每天的测试结果应符合表 3 中的要求。 

0

0

100%i
iS

 



−
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式中：Si ——待测监测仪第 i 天示值误差，%； 

i ——待测监测仪第 i 天测量平均值，μg/cm2（μg）； 

0——校准物质的标称值，μg/cm2（μg）； 

i——测试天数，i=1，2，3。 

7.3  温度测量示值误差 

将待测监测仪的环境温度检测单元放入恒温环境中，在-30 ℃～50 ℃温度范围内分别

设置 4 个温度检测点：-20 ℃、0 ℃、20 ℃、50 ℃，恒温装置的实际控制温度与上述设定

温度允许偏差±2 ℃。待恒温装置温度稳定后，每隔 5 min 记录 1 次标准温度值和待测监测

仪环境温度值，每个温度点连续测试 3 次。按公式（4）计算待测监测仪的温度测量示值误

差 Δtij，每次测试结果应符合表 3 中的要求。 

, ,ij p ij s ijt t t = −                               （4） 

 

式中：Δtij ——第 i 个检测点第 j 次温度测量示值误差，℃； 

tp,ij ——第 i 个检测点第 j 次待测监测仪环境温度示值，℃； 

ts,ij ——第 i 个检测点第 j 次标准温度值，℃； 

j——第 j 次，j=1，2，3； 

i——检测点序号，i=1，2，3，4。 



7.4  大气压测量示值误差 

将待测监测仪的压力检测单元放入气压舱中，在大气压测量的范围 80 kPa～106 kPa 内，

选取以下 5 个检测点：80 kPa、90 kPa、100 kPa、106 kPa 和当前环境气压，各检测点的实

际稳定值与上述规定值允许偏差±0.5 kPa。待气压舱的压力稳定后，每隔 5 min 记录 1 次标

准压力值和待测监测仪显示压力值，每个检测点测量 3 次。按公式（5）计算待测监测仪的

大气压测量示值误差 Δpij，每次测试结果应符合表 3 中的要求。 

, ,ij p ij s ijp p p = −                            （5） 

式中：Δpij ——第 i 个检测点第 j 次待测监测仪大气压测量示值误差，kPa； 

pp,ij ——第 i 个检测点第 j 次待测监测仪压力测量值，kPa； 

ps,ij ——第 i 个检测点第 j 次标准压力值，kPa； 

j——第 j 次，j=1，2，3； 

i——检测点序号，i=1，2，3，4，5。 

7.5  湿度测量示值误差 

将待测监测仪和标准湿度计放入恒温恒湿装置中，保持待测监测仪正常运行（如采样管

配备动态加热系统，则在测试时将动态加热系统关闭），将恒温恒湿装置温度设置为 25 ℃

±2 ℃状态下，分别设置 2 个湿度检测点：35 %RH 和 55 %RH，恒温恒湿装置的实际控制

湿度与上述设定湿度允许偏差±3 %RH。待湿度稳定后，每隔 5 min 记录 1 次标准湿度值和

待测监测仪采样气流相对湿度值，每个湿度点连续测试 3 次。按公式（6）计算待测监测仪

的湿度测量示值误差 Δφij，每次测试结果应符合表 3 中的要求。 

, ,ij p ij s ij   = −                             （6） 

式中：Δφij ——第 i 个检测点第 j 次湿度测量示值误差，%RH； 

φp,ij ——第 i 个检测点第 j 次待测监测仪采样气流相对湿度示值，%RH； 

φs,ij ——第 i 个检测点第 j 次标准湿度值，%RH； 

j——第 j 次，j=1，2，3； 

i——检测点序号，i=1，2。 

7.6  流量测试 

取下采样入口和切割器，将标准流量计的出气口通过流量测量适配器连接到待测监测仪

的进气口。开启待测监测仪，预热后进入流量检测界面，待测监测仪显示的流量稳定后开始

测试。测试连续进行 6 h，至少每隔 5 min 记录 1 次标准流量计和待测监测仪的瞬时流量值

（实际状态）。测试完成后，按照公式（7）～公式（11）计算流量测试的相关指标，测试

结果应符合表 3 中的要求。 

,,

1

1 n

V RiV R

i

q q
n =

=                            （7） 

式中：qV,R ——测试期间标准流量计平均流量值，L/min； 
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qV,Ri ——测试期间标准流量计瞬时流量值，L/min； 

n——测试期间记录瞬时时间点的总个数； 

i——测试期间记录瞬时时间点的序号，i=1，2，…n。 

,,

1

1 n

V CiV C

i

q q
n =

=                            （8） 

式中：qV,C ——测试期间待测监测仪平均流量值，L/min； 

qV,Ci ——测试期间待测监测仪瞬时流量值，L/min； 

n——测试期间记录瞬时时间点的总个数； 

i——测试期间记录瞬时时间点的序号，i=1，2，…n。 

,,

,

,

100%
V SV R

V R

V S

q q
q

q


−
=                       （9） 

式中：ΔqV,R ——平均流量偏差，%； 

     qV,R ——测试期间标准流量计平均流量值，L/min； 

qV,S ——待测监测仪设定的采样流量，L/min。 

( )
2

, ,

1

,

1
100%

n

V Ri V R

i

R

V R

q q

n
CV

q

=

−

−
= 



                  （10） 

式中：CVR——流量相对标准偏差，%； 

qV,Ri ——测试期间标准流量计瞬时流量值，L/min； 

     qV,R ——测试期间标准流量计平均流量值，L/min； 

i——测试期间记录瞬时时间点的序号，i=1，2，…n； 

n——测试期间记录瞬时时间点的总个数。 

, ,

,

,

100%
V R V C

V diff

V R

q q
q

q

−
=                       （11） 

式中：qV,diff ——平均流量示值误差，%； 

qV,R ——测试期间标准流量计平均流量值，L/min； 

qV,C ——测试期间待测监测仪平均流量值，L/min。 

7.7  断电影响测试 

按照以下步骤完成断电影响测试： 

a）取下采样入口和切割器，将标准流量计的出气口通过流量测量适配器连接到待测监

测仪的进气口。开启待测监测仪，当待测监测仪显示的流量稳定后，读取并记录显

示的时间（时-分-秒），记为开始时间 t0，同时启动秒表开始计时和测试，测试连续

进行 6 h。 

b）在此期间要求断电总计 5 次，各次断电的持续时间分别为 20 s、40 s、2 min、7 min



和 20 min 左右，且在每次断电之间应保证不少于 10 min 正常供电。 

c）测试期间至少每隔 5 min 记录 1 次标准流量计和待测监测仪的瞬时流量值。按照公

式（7）～公式（11）计算流量测试指标。 

d）当运行 6 h±60 s 时，分别读取和记录待测监测仪显示时间 t1 和秒表显示时间 t2。按

公式（12）计算时钟误差。 

1 0 2t t t t = − −                         （12） 

式中：Δt ——时钟误差，s； 

t1 ——待测监测仪结束时间，h-min-s； 

t0 ——待测监测仪初始时间，h-min-s； 

t2 ——秒表显示时间，h-min-s。 

e）测试结果应符合表 3 中的要求。 

7.8  环境温度和供电电压变化的影响测试 

按照以下步骤完成环境温度和供电电压变化的影响测试： 

a）依次连接调压器、待测监测仪、采样泵和标准流量计将其置于恒温环境中，分别在

如下 4 种条件下进行测试： 

1）环境温度（-20±2）℃，交流电压为（198±2）V； 

2）环境温度（-20±2）℃，交流电压为（242±2）V； 

3）环境温度（40±2）℃，交流电压为（198±2）V； 

4）环境温度（40±2）℃，交流电压为（242±2）V。 

b）设置环境温度为（-20±2）℃，调压器输出交流电压为（198±2）V。稳定至少 30min，

保证待测监测仪内的温度达到均衡状态。 

c）在此状态下进行 6h 连续测试，测试期间至少每隔 5min 记录一次环境温度值、交流

电压值、标准流量计和待测监测仪瞬时流量值。 

d）依次缓慢调节环境温度设定值和调压器输出电压值分别为 b）、c）、d）三种条件。

每种条件至少稳定 30min，保证待测监测仪内的温度达到均衡状态，重复进行（3）的测试

步骤。 

e）完成测试后，缓慢调节环境温度至实验现场温度值，取出待测监测仪。 

f）按照公式（7）～公式（11）分别计算四种条件下的流量测试指标。测试结果应符合

表 3 中的要求。 

7.9  大气压影响测试 

按照以下步骤完成大气压影响测试： 

a）依次连接待测监测仪和标准流量计，将其全部置于气压舱内。调整设置气压测试舱

内气压为 80 kPa。在舱内气压达到 80 kPa±1 kPa 后至少稳定 30 min，保证待测监测

仪内的压力达到均衡状态。 

b）在此状态下进行 6 h 连续测试，测试期间至少每隔 5 min 记录 1 次舱内气压值、标准

流量计流量值和待测监测仪瞬时流量值。 
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c）缓慢调节气压测试舱内的气压至 106 kPa。在舱内气压达到 106 kPa±1 kPa 后至少稳

定 30 min，保证待测监测仪内的压力达到均衡状态。重复进行 b）的测试步骤。 

d）完成测试后，缓慢调节气压测试舱内气压至测试现场气压值，当舱内气压指示达到

测试现场气压时，方可打开气压舱门取出待测监测仪。 

e）按照公式（7）～公式（11）分别计算 2 种气压状态下的流量测试指标。测试结果应

符合表 3 中的要求。 

7.10  平行性 

在同一环境条件下，将 3 台待测监测仪的采样入口调整到同一高度，分别进行采样流量

校准和设置后，进行平行性测试。每组样品连续测试 23 h±1 h，共测试至少 23 组样品；记

录每台待测监测仪每次测量浓度值C,ij，i 为待测监测仪的编号（i=1，2，3），j 为样品的序

号（j=1，2，…n，n≥23），3 台待测监测仪每组样品测量结果的平均值记为C,j，当C,j＜

3 μg/m3 时，测试结果无效。 

按照以下步骤完成平行性测试： 

a） 按公式（13）计算 3 台待测监测仪每组样品测量结果的平均值C,j。 
3

,

1
,

3

C ij

i
C j



 ==


                           （13） 

式中：C,j ——3 台待测监测仪测量第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

C,ij ——第 i 台待测监测仪测量第 j 个样品的浓度值，μg/m3； 

i ——待测监测仪的编号，i=1，2，3； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n； 

n ——有效样品总数，n≥23。 

b）按公式（14）计算 3 台待测监测仪测试结果的相对标准偏差 Sj。 

( )
3 2

,,

1

,

2 100%

C jC ij

i

j

C j
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                  （14） 

式中：Sj ——3 台待测监测仪第 j 组样品测量结果的相对标准偏差，%； 

C,ij——第 i 台待测监测仪测量第 j 个样品的浓度值，μg/m3； 

C,j——3 台待测监测仪测量第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

i ——待测监测仪的编号，i=1，2，3； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n； 

n ——有效样品总数，n≥23。 

c） 按公式（15）计算 3 台待测监测仪的平行性 S，测试结果应符合表 3 中的要求。 

( )
2

1
100%

n

j

j

S

S
n

=
= 


                     （15） 



式中：S——3 台待测监测仪的平行性，%； 

Sj ——3 台待测监测仪第 j 组样品测量结果的相对标准偏差，%； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n； 

n ——有效样品总数，n≥23。 

7.11  参比方法比对测试 

7.11.1  测试地点要求 

便携式 PM10 和 PM2.5 监测仪应分别在北方和南方两个地区、不同季节进行参比方法比

对测试，主要考察待测监测仪在不同的颗粒物浓度、半挥发性有机污染物浓度、环境温度和

环境相对湿度四方面的环境适用性情况。PM2.5 监测仪应在两个地区进行总计 4 次参比方法

比对测试，且比对季节应至少包含北方和南方地区的夏季。PM10 监测仪应在两个地区进行

总计 2 次参比方法比对测试。 

7.11.2  比对测试程序 

比对测试按照以下程序进行： 

a）在开展比对测试时，应在测试现场同时安装 3 台待测监测仪和至少 3 台参比采样器

，采样器性能应满足 HJ 93 技术要求，参比方法操作规范应符合 HJ 618、HJ 656 技

术要求；参比采样器和待测监测仪应确保安放位置相距 1 m～4 m（当采样流量高于

200 L/min 时，距离应不小于 2 m），采样入口位于同一高度，并避免受到邻近障碍

物或污染源的干扰。 

b）参比方法的每组样品的采样时间为 23 h±1 h，取相同采样时间段内的待测监测仪数

据和参比方法测试数据作为 1 组数据对，每组数据对必须包含 3 台参比方法测试数

据和至少 2 台待测监测仪数据。对于缺失的待测监测仪数据，应提供解释说明。 

c）在每个测试场地开展的每次比对测试，应获得至少 23 组有效的测试数据对。若有效

数据对超过 23 组，则应将所有有效数据纳入数据分析中。 

d）单组样品中参比方法测试数据的平均值应尽量控制在一定浓度范围内，其中 PM10应

控制在 15 μg/m3～300 μg/m3，PM2.5应控制在 3 μg/m3～200 μg/m3。 

e）测试期间，待测监测仪的系统修正参数、动态加热系统参数（或挥发性补偿系统参

数）应与出厂设置保持一致。 

f）所有测试数据均应保留原始数据，不得对数据进行修约、修改或删除，计算平均值或

中间量时，其结果应较原始数据位数多 1 位。 

7.11.3  计算步骤 

按照以下步骤进行计算： 

a）按公式（16）计算参比方法测试每组样品浓度的平均值R,j。 

,

1
,

m

R ij

i
R j

m



 ==


                           （16） 
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式中：R,j ——采样器第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

R,ij ——第 i 台采样器第 j 个样品的浓度值，μg/m3。 

m ——采样器总个数，m≥3； 

i ——采样器的编号，i=1，2，…m； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n（n≥23）； 

n ——有效样品总数，n≥23。 

b）分别计算每组参比方法测试数据的标准偏差或相对标准偏差，应小于等于 5 μg/m3或

5%，否则该组参比方法测试数据无效。 

c）按公式（13）计算 3 台待测监测仪测试对应时间段内浓度的平均值C,j，按公式（14）

计算 3 台待测监测仪测试数据的相对标准偏差 Sj，按公式（15）计算 3 台待测监测

仪平行性 S，应符合表 3 中平行性的要求，否则该组待测监测仪数据无效。 

e）当参比方法测试数据和待测监测仪数据都有效时，组成 1 组有效数据对。将参比测

试数据与相应的待测监测仪数据进行线性回归分析，以参比测试数据为横轴，待测

监测仪数据为纵轴，按公式（17）计算回归曲线的斜率 k。 

, ,

1

2

,

1

( ) ( )

( )

n

R j R C j C

j

n

R j R

j

k

   

 

=

=
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=
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                     （17） 

式中：k ——比对测试回归曲线斜率； 

R,j ——采样器第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

R——n 组参比方法测量浓度的平均值，μg/m3； 

C,j ——3 台待测监测仪测量第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

C——n 组待测监测仪测量浓度的平均值，μg/m3； 

n ——有效样品总数，n≥23； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n。 

f）按公式（18）计算回归曲线的截距 b。 

C Rb k = −                              （18） 

式中：b——比对测试回归曲线截距，μg/m3； 

C——n 组待测监测仪测量浓度的平均值，μg/m3； 

k ——比对测试回归曲线斜率； 

R——n 组参比方法测量浓度的平均值，μg/m3； 

n ——有效样品总数，n≥23。 

g）按公式（19）计算回归曲线的相关系数 r。 
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=

= =
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=
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                   （19） 

式中：r ——比对测试回归曲线相关系数； 



R,j ——采样器第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

R——n 组参比方法测量浓度的平均值，μg/m3； 

C,j——3 台待测监测仪测量第 j 组样品浓度的平均值，μg/m3； 

C——n 组待测监测仪测量浓度的平均值，μg/m3； 

n ——有效样品总数，n≥23； 

j ——有效样品的序号，j=1，2，…n。 

h）测试结果应符合表 3 中的要求。 

7.12  有效数据率 

进行参比方法比对测试的同时，考核待测监测仪的有效数据率。期间要对每次维护时间、

故障时间及内容进行详细记录，且两次维护间隔不得小于 14 d（如测试过程中遇到沙尘暴或

极端情况时，可缩短维护时间间隔）。 

按公式（20）计算有效数据率，测试结果应符合表 3 中的要求。 

1 2

1

100%
T T

D
T

 
=  

 

-                    （20） 

式中：D——有效数据率，%； 

T1——参比方法比对测试期间总时间，d； 

T2——参比方法比对测试期间维护和故障的时间，d。 
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附录 A 

（规范性附录） 

便携式 PM10和 PM2.5 监测仪数据记录和输出要求 

A.1  数据记录要求 

A.1.1  便携式 PM10和 PM2.5 监测仪处理实时数据和定时段数据时，应采用的数据格式见表

A.1。 

A.1.2  系统应至少能显示并记录颗粒物的标准状态浓度、实际状态浓度、流量（实际状态）、

标准状态累积体积、实际状态累积体积、环境温度、环境大气压、采样气流温度、采样气流

相对湿度等实时数据。 

A.1.3  小时数据应至少记录该时间段内 PM10 或 PM2.5 的标准状态浓度、实际状态浓度、标

准状态累积体积、实际状态累积体积、环境温度、环境大气压、采样气流温度、采样气流相

对湿度的测量值，并且具备 3 个月以上数据存储能力。 

A.1.4  分钟数据应至少记录该时刻的环境大气压、环境温度、流量（实际状态）、采样气

流温度、采样气流相对湿度的测量值，并且具备 3 个月以上数据存储能力。 

A.1.5  应统计记录当日小时数据的最大值、最小值和日均值，并且具备 3 个月以上数据存

储能力。 

表 A.1  数据时间标签一览表 

数据时间类型 时间标签 定义 描述与示例 

分钟数据 YYYYMMDDHHMM 

时间标签为数据采集的

时刻，数据为相应时刻采

集的瞬时值或 1 分钟测

量均值 

201203211916 为 2012 年 3

月 21 日 19 时 16 分 00 秒

的瞬时值或 19 时 15 分 01

秒至 19 时 16 分 00 秒的测

量均值 

小时数据 YYYYMMDDHH 

时间标签为测量截止时

间，数据为此时刻前 1 小

时的测量均值 

2012032107 为 2012年 3月

21 日 06 时 01 分至 07 时

00 分的测量均值。 

日均值数据 YYYYMMDD 

时间标签为测量开始时

间，数据为当日 1 时至 24

时（第 2 天 0 时）的测量

均值 

20120321 为 2012 年 3 月

21 日 1 时至 22 日 0 时的

测量均值 

 

A.2  数据处理要求 

A.2.1  颗粒物标准状态浓度小时数据 

颗粒物标准状态浓度小时数据按公式（A.1）计算： 
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V



=                         （A.1） 

式中：s,i ——监测仪第 i 小时颗粒物标准状态浓度，μg/Nm3； 

mi ——监测仪第 i 小时所采集到的颗粒物质量，μg； 

Vs,i ——监测仪第 i 小时的标准状态累积体积，L。 

A.2.2  颗粒物实际状态浓度小时数据 

颗粒物实际状态浓度小时数据按公式（A.2）计算： 

1000i
i

i
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=                           （A.2） 

式中：i ——监测仪第 i 小时颗粒物实际状态浓度，μg/m3； 

mi ——监测仪第 i 小时所采集到的颗粒物质量，μg； 

Vi ——监测仪第 i 小时的实际状态累积体积，L。 

A.2.3  采样流量转换计算 

采样流量转换计算按公式（A.3）计算： 

273.15

273.15 101.325
V s V

p
q q

t
=  

+
，

                    （A.3） 

式中：qV,s ——标准状态流量，L/min； 

qV ——实际状态流量，L/min； 

p ——环境大气压力，kPa； 

t ——环境温度，℃。 

A.2.4  颗粒物标准状态浓度日均值 

颗粒物标准状态浓度日均值按公式（A.4）计算： 

,

1

n

s i

i
s

n



 ==


                          （A.4） 

式中：s ——监测仪标准状态日均值浓度，μg/Nm3； 

s,i ——监测仪当日第 i 小时标准状态浓度，μg/Nm3； 

i——监测仪当日第 i 小时； 

n——当日监测小时数，20≤n≤24。 

A.2.5  颗粒物实际状态浓度日均值 

颗粒物实际状态浓度日均值按公式（A.5）计算： 
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1

n

i

i

n



 ==


                          （A.5） 

式中：——监测仪实际状态日均值浓度，μg/m3； 

i——监测仪当日第 i 小时实际状态浓度，μg/m3； 

i——监测仪当日第 i 小时； 

n——当日监测小时数，20≤n≤24。 

 


